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/Is Treed beepleoznika - aenur eaaiXA3^cJ oii^ceT^ 

od sleol* 



i . USIOSOITAVIS 



BBuliipetr OTfrowy typ Jeet pr^etDacronir do poniardw 

naplfd staljrch 1 soiezm^eb w ubresie malych o£ffltotliwo^- 
ci orsff razyatenQ^lm 

Uklady jego 8^ sbudcwane pravie wyi^canie s oonolitycznyob 
uktaddw fioalonychy co zapawnla wysok^ nlszawodno^d 1 nie* 
vielkid vyniary urzqdze&ia ora^ nislcl pobdr tsooy. 

Przy pottl&rdoh sta^yoh prsyrz^ jest male irra^llvy 

na sairart^d^ pk2dd0iraj zmlerwe)^ ee^j i sak2dcesia« {7sys- 
kaao to dsl^U wstosovanla sasady podwdjnego ca^kowanla* 
Ekran ochronoy cs^^ci analogovej dodatkowo nrl^kssa tliuiie- 
file tyob sakidoed* 

Trsyrs^d UDOtliwia tak^e posiary wart odd skuteczBOj napi^6 
sDlemiycb - sisueoidaXoyoh o niewielklej saearto^el hartno- 

Dicsnyob rs^du 

Wyaik poviaro praadstaeiopy Jest na wekadDlku podlstropo^ 
W7m zlotonyB e pi^du laap cytrowyoh i ^edne^ lampy saaku^ 
MaksyipaiLae wskaaanie vyaosl 119?9* Sterovanle rejestracM 
vyniku poniaru na tyn wskadniku odbyva si^ r^esniet 
lub aatcoatyoszii.e» IF vypadku prsekrce&eoia askreau powiaro^ 
vego nast^puje wygasaenle csterecb ostatniob eyfr WBkadnlka* 

Zaoiski we j del owe tuultimetra 8^ odlaolowane od obudowy co 
seswala na poniary aapl^d etalycb drddel snajdujAcycb elQ 

I 

oa pewzLya peteaejale wsgl^den usietftleb* 

Trzyre^d preeeaBozotty Jest do preo laboratwyjcycb^ warssta- 
towycb 1 prseoyslcwycb* wyposatenle go w standardowe gniazdo 
wyjdciowe seawala aa dot^ctenle sewnQtrsnego rejeatratora 
wyiiikdw eras wl^zente go do ays teoidw centralnej r*jestraaji 
1 praetwaraaaia daoiychi lub autonatyosasgo aterowapia 1 re« 
galacji* 



« 




2. DAJTB TSCHHICZRB 



1 / Pomlar statyeh 

Zakres ponlaru 
Podsakresp 



Prsekrt>czenie podzalaresu 
poalarowego z vyj^tkies 
podaakresu 1000 7 

Sozdzielczo^iS 

ttaksTBaliia 

Ucbyb Dodstavovy w tenp. 
+23 +1®0 



Dodatkoiry uchyb przy znlanie 
teop. otoczenla od +23^0 do 
+5®C 1 do +40^C 



Csas tirvanla pooiaru 

Bezystancja p«j^clova 
na podaakreaacb 100 b 7 1 17 
zia pozostalycli podzalcresacb 



IfajvlfXsze dopuszczalne 
napl^cie: 

- pool^dzy aaciskaal "HI” 1 
"LO" 

oa podsakresaob 100 sT i 1 
na poeostalycb podaakrassoh 

- pomi^dey saelskiea "HI* 1 
Obudow^ "OKU* . 



10 pT ... 1000 7 • ' 

10 p7 ... 100 B7 

1 00 p7 . . . 17 

1 »7 i . . 1 0 7 

1 0 mT . . . 1 0U 7 

100 «7 ... 1000 7 

20C 

0.014 peloej aball 
10 p7 

+0.091^ warto^ei nierzonej 

,+0.014 wartodei ntaksynalxie J . 
'C^-- podsakresu /str. 11/ 

nle przelarapsa uchybu 
podatawoaego na kaMe 
lO'^C zaiany temperatury 

60 as 

> 10 000 mQ 
10 uQ. +10* 



120 T BApifcle stale 
1000 T napifcie ^ 

1000 T naplfcie atdle lub 
skutecsna 
napi^cia alnuso-* 
Idalnego 



s 




poai^dsy Bboiskaal ■LO* 
1 ■GUAHD* 

• LO« 1 obudowi^ *Ciro» 
»GtUBl>* 1 o'budow^ »Cin)* 



Rep^^^ozyniilk: tlunleBla 2akli$ce£ 
rdvsola^lych DC 1 AC o 
tlivo^ci sapi^cia sasllaj^cego 
/50 Bz +1*/ 

Wsp^lcsyimik tlaalenis aakldceA 
seeregoayoh o oSQstotllvoicl 
naplfoia sasllaj^oego /?0 Hs 

bei filtru 

c fUtrea 

C 2 &B Qstalaiila si; WBkaBafi^^ 

/a dokkadno^cl^ 0,0^ «arto4ei 
ufitalonej/ 

ns podEskressoh 100 bT 1 1 T 
na pod 2 Bkr« 6 soh 10 T, 100 T i 

1 000 T 



250 X nspifcle sXaie lub 
9 kuteoBna warto^d 
pspiQCis slnuso” 
idalnsgo 



^ 100 dB 



^ 40 dB 
^60 dB 



^ 0,9 B 
^ 1 B 



9 / BoalAir oaplfd prsaaieimych 



Zakres poniaru 

•T’’ > ' 

PDdZ&kTMl 



t 

V 

-M*: 



■ 

U- 

. 

.1* •• 



I 

I 

r 



podatavowy « teap. 
4-2300 V sakresle oE^sto^ 
tllao^i 40 He 10 kHE 



10 pv 
10 -pT 

100 ]xr 

1 B 7 
10 

100 a7 



1000 7 

100 87 
1 7 
10 7 
100 7 
1000 7 



20 He 
10 kBE 



40 i 

20 kfis 



*0.05% warlord oierE^- 
nej 

+0.094 p«2nej skali 

^ ^0«i4 warto^el alerEOcej 

^ +0.094 warto^ci eakey-^ . 

pBlnej podza)cresu 

' /bV« ■’■*/• 

1 / ^ 

Cess poai^dEy Eoian^ eygnalu od sera do sartoicl maicsyvalaej 

4 :' POdEEkresu a roEpocSfclea poeiaru, wynagany dla o$le^l 7 Cia 

'viVodAodel £ wartodclc^ usialoa^ e podsn^ dokladnoAclQ. 




Uo^b dodatkovy ^glaoie 

tesp; oXoct&nlA od >23^G do 
+5 C i do -►^O^C 



I(sp€daivc4& vejdoiova 

Rajvlfk8£0 dopuszQsalnO uapifole 
- po9l^dzy saciskaoi *Bt* 1 "LO” 
&a podzakresacb 100 dT i i T 




oa pozoetalyob podsakredacb 



- poaifdsy zaoiskleffi "HI" 
i obvdoa^ "GlfH" 



- pooi^dzy zaciskaiBi 
■LO" 1 •GOAfiB" 

"to* i ob^idoviV "Gin)" 

ekranea "GOABD" 1 obudow^ 
•GFD" 



Gzas ustalania sif 
/2 dok^adno^oi^ 0^034 
to^cl ustalonej/ 



- dla napi^{ o cz^stotlivo^cl 
powyiei 200 Ha /tea filtru/ 

dla napi^c o ca^etotXlvodci 
poniie} 200 Ez fz flltreo/ 



^ ^Patra odno^ik 1/ atr* ? • 



did prae^Qraoza uohybii 

poddta«o«8go oa kdMo 

1 0^C wla^ teoporatiiry 



1 k 5 +l0»//4e80 p? 



120 T napl^cle stale lub 

wartod^ skutecaoa 
napi^cla sinuaoi* 
dalAego 



1000 J aapl^ole stale 

lub wartD^c sku^ 
teoana osplecia 
s iau8 o i da Ipe go 



1000 V sapl^cle stale 

lub wartoi^ s5nj- 
teczna napl^cia 
aitiuaoidalnego 



230 T papi^cle Btale lul 
vartoS6 skutecax^ 
aapi^eia elDosoi- 
dalsego 



2 a 
5 5 



S 



3/ Poidar resyetaaejl 

Sakrea pom lam 
podzalcreBy 



?od&tsvov]r xiohyb poalu u 

- na podsakresaob 1. « l0 kS2 t 

100 kS i 1 



— na podaakreBle 10 



UoliT-b doda-tkowr 'prsy aolanle 
tesp. o-tooaealB od -t-23 C do 
■►5 C i do +40®C 

Fajwlfksae dopossoealoe napi^ole 

■> poDi^dej saciskami "HI" i "LO* 
Da podsaioresle 1 k£2 
Da pososcaiyon poasakreaaoh 
- poDifdsy poso8ta2y»l aaciekaoi 

Cs»e Ddtalania vekaaaA^'^ 
na podsakreale: 10 

1 xQ 

na poBostalyoh podaakreeaob 



odnodnlk atri i 
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4/ Pana og<$lzte 

ftes^stanoja IsoXaoji ponl^dsyi 
Molsklev "LO* 1 ekraneo "GUASD* 
ekpanea *GIUHP" 1 obudow^ "GITO" 
fska^nlk vyiilko p<»aldru 



500 uQ 
500 mQ 

5 *-C 3 r^rowj 2 « irsks^niklei 
scaku nlQreo&ego oapi^- 
cia staXego otM 
« ~ ■ <Jla Mpi?cle prw 
mlennago 



ffskdzanie prsekroczdnla pod- 
flakresu 



wygafisaae eztdry os tat 
ale oyfry 



Vskazaale polarysaojl aapl^cla 
stalego 



autoisatyczDe 



Frs^i^czanie podsakresdn i ro- 
dzaju pracy 



r^czns 



Sterovanie odcsyteo 

Caas repetyoji odczytu 

•* pray vycl^l^tys klavisaa 
•SIOW-PAST" 

«- pray wci^l^tyv klawisso 
"SXoiKPAsr" 

Vy^^cla cyfron: 

Sygaaly stsruj^ce 

aapl^ole aasilaj^e 
Waruakl pracy 

- teenperatupa otoezeaia 

- wllgotDOA^ wzgl^diia 

- vBt^pny ozas '■ygrzevania 

- wibracje 

- stopieA aabezplaoaeala praad 
poraSaniea elaktryosByq 



r^ca&e^ sdalne lub auto* 
aatycane 



120 os +4M 



2 s 

w kodsie BCD standard 
TTL 

vg fabeli II ntnie4ssej 
lastrukcji 

220 V jj;1 0* 50 Hs 

I grupa irg HI-77/¥- 

-06500/02 

*5^C ... +40°c 

20 ... 804 /frftdalg.6;4/ 

^ h 

poBljalale oala 

upa Wjg PH-76A- 



I grupa 
-06500/05 
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Zaciski - . _ 

^ HI ~ ^ociik,g0Wi/ 
lO - -iaask . ' 

G0f^HL-HeHn^tf2Ht/ ekran pf^&cim/iokfofentotvg 




SThKf ' utvchamionie r^/ne 
AUro ■' urvthamiani^ aufomafyczne 
MAINS-' iioc 

SLOW f AST - e^as odciytu 



13 



R 



posl» sakldcefi radioelektry-^ 
csnpob 

t 

HyttlBrp Si0wn^rsne & 

t^mi «76taJ^ynl Bseroko^6 226 u 

wysokoi^ 1 k1 m 
d2ugo<6 J35 im 

^ Cl^tar . ok* 7 ^ 



WTPOSAlBRIB 



Kabel poalarmy 


2 


s'st 


Vtyk z oalona 671 0$00;^21 1021 


1 


szt 


Boapioceniki VTAf-160 si 


2 


BZt 


PZytka 24c teal ova 


1 


BSt 


Pokrowleo 


1 


B8t 


V 

lastrukoja obaZogi 


1 


BSt 


^rta gvarancjjna 


1 


Sat 



4. ZASADA DZIAUKIA 
A*1« Wet^p 

Sobes^'t blokoiry oaltlvetru oyfrcwego iyp^ T-90 prsedBtairlo- 
B7 sa etr« 19*; Wcltonlera capl^oia stalego daia2k na 

i 

zasadslB prsetrarsania vartoAci Biarsoziago eapl^cia na nr- 
to 66 odolnka cufiat a n&st^pzile pOBlaru tego odoloka poprsez 
zlicMnie ,lnpul06v genratora* Pmtvarwnie nast^puje w oy« 
klu a2oAonyiD a traeob ^as* Fraed rospocc^oies poslaru trva 
fan aerOwanla Integra'^ ora poprsas ca^konnlo napifola a 
alasDOgo »7jjcla pray zmie jaaone j o kllka rz^ddw ata2%J on- 
eowej oalkon&ia« v nastfp&aj fazld /naswaaoj dale} plorwaa^/ 
saohcdai^prsy zwl^kssosej stalaj oaasowo j|oa2kowa&l0 napifola 
alereorogo. ?o tjm nastfpuja /drugs fan/ oalkovania napifola 
odslealenla* 



U 




anaiocjotJa (Analog pcui) 

fA uf<taa I . I 
1 uQjido^ I 1 AC/OQ 

(Input cucutl 



\cjocconyeftmx 



^Ofyciloqo^^ 

(Ancujcq 

oattMfipUj} 




I Bk!^ a^d analogoN^ (Analog part guarU}^, 

I 111 



UtmacniOU 


fifeoCuomcJt 


DC 


J2. 


(Oc Amplifier) 


/.p 



UA(.$terona- 
txka U-*t W niacketHomk 
(Voltage to u-rt (voltage | 

i£me cont/eitaA to idne conOa 



6enetO,tar 
SOOkHz 
(Clock sookJit) 



Oktad.^ 
pamied 
(Bistable 
I latckes) 



3/cunka 


1 

1 


[Counter goi^ 


- 


1 

L 


1 1 pekadg j 


— ! 


^ ucsna ' 





A B c O 
TfO/isfcrmotot ^ 
impulsoHe 

tfcuisft • 

fnQn,) 



UMttQPCuQ/k \ 

ci^id o4fW^ 

I 



Dekoderj 

(Decoders) 



tjskaiotk 

Ojfrcuy 

(Ub/yLajj} 



iasUaex aeit 
cufro!^ 
(Otgital part 



\ Ccf6c offroHCi (iXgitcu. pakt) 
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Po tej fesle rospoosjM faea aerowacla /tr^secia fasa/. 

W plervsaaj faale pracj o vysnaosoDeJ allcaanieD 

10 000 ispals^w genaratora veoroovregoi nast^puja oa^kowanie 
naplfcla slerzoDego /str« 17 /» 

Vyaik tego oalkowatiia wynoal: 






/ ■ * Vu 



gdsia; 



Um - napi^cia na wyj^clu ukladu oalkuj«|oego pa aaasla ^ 

r^Viiyiii 10 000 okraaom gena:tatora w&oroowego^ ^ 



n - napiecie Dieraone 

D 



V drugl^J fazie na vejdclu ukladu calkuj^egc jest prsyla^a- 
na oapifcle asarocwa 0 pr^aclwuej polaryaacji &I2 viaraone. 
Caas Bprowadzacia wyuiku caikowaaia do aera ja^t nieraony pc* 
prae2 slicaanie Inpuladw genera t ora waorcowego u^jtego jut w 
poprsedniej fasie* 



** J 



/-v„/ at 



?Od0tsviaJ4c rdimftnl 6 /1 / 1 prseksetaicaj^ otrsynuje si;: 



’‘h, * T_ 
n n 



Fonle«a£ 



Tjj = 10000 Tg 

T„ » Bo 

gdales 

y - okras genaratora vaorcowego 

6 

K - wynik &liozania w druglej fazle 



16 



10000 



- 0 , 83 / 3 / 






u 






/*/ 



H * 6‘toncvi saten wynlk poiilsz*u« « 

B 

Z r^wnanla /h/ wyziiksiy 2d doKlad&o^j poniaru nie a&le2y od 
sbIsb stalej osafiu callccwaDiA uklada oraz cz^atotlLwodcl ge- 
naratora veorcovego* 

Foaiar napifcia zaienpego polega na przetwarzanlu oapi^cla 
zolennego na proporc warto^d napl^cla sta2ego,ktdre 

to napl^cle alerzone Jest woltonierzen napi^ola 8taZego« 

Frzetvornik capl^cla zDieimego na staZe /przetwornik AC /DC/ 
dzlsZa na sasadzle detelrtora operanyjnego* 

Freetwornlk posiada skorygovan^ cbarakterystyk^ prsetnarsa- 
nla tak^ 2e JegO saplfcid jest proporojonaXne do vartodcl 
skntecsnej napi^cla alerzcnego* 

Hetoda poDlarn rezyetancji polaga na poolarze spadku naplf- 
cia na 'SierzoneJ rezystanoji 5^« Bezystanoja aierzcma 
zasllana Jest ze irddla o staZeJ wydaJnoAcl pr^owej* UkZad 
vzMcniaczy operaoyjnych Z^znle ze wanaoniaozen weJSolovya 
tvorzy stabllno ArddZo pr^ove* Stal^ vydaJnoAd pr^ow^ te- 
go ArddZa uzyskuje sl^ przez oumowanle w ukladzie wsoaonla^ 
cza operacyjnegc napl^cla odnleslenla s napl^oleB 
Zalanf podaakresdw uzyskuje Sl^ PrzeZ zmlane wydajaodol pr^- 
dowej drddZa* 

4»2< TTklad wejdciovy 

Soheoat Ideowy uk2sdu wdj^eiowego jest prsedstawlozi/ na 
sir. Besjrstozy B1 , B2, B3, B4, R? twors^ daldinik es- 
pied stalyoh przy ponlarze itspl^d stalyob. Netonlaet prsy 
poaiarzs rezystancjl pelnl^ fimkcj^ opornlkdv zakresowyoh 
onoalersa. 

Prey wcldol^tya przel^csniku "DC* sygaai wajdclovy dostaje 
sit bezpodrednlo na wejdoie wsoaeolaoza *DC* /sakreay 100 bT 
i 1 V/ lub przez dzlelolk wdjdoiowy /aakresy 10 7,100 7,10007/ 
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Trzy vcl^olftyn prsel^cznlku "?ILTER*s 7 gii &2 dostaje na 
WBjiole vattacdiacu "BC^ prze« filtr podwiSjne 7« 
nik >^KR0<iUKio211wia odl^Qzeni^ vej^ola vrsmacniacza od ir6d2a 
^ygmAlxx wejdciciiego 1 doi^caenie wejdcia do potencja2u ”zi- 
Onego" zacisku pooiarow^gO "10" • Przy wcldni^tym przei^czni* 
3ca " ^ " przyrz^ Jest ustairlony na pomiar rezystancjl. 

przel^cznik ^ 52 odl^cza dzlelnik wej^ciowy "I>C" od poten- 
a)aiM "nimnego" i dol^za go do wyj^ola oootnierza "vn 52 " 
oraz ustawla wnnocnlenie wziiacnlacza wejdciovego na nzmoc- 
nlenle x 

Zmian^ zakresdw onoiDieraa dokonuje si; przez zoianf pr^u 
poaiarowego zirleraj^c lub ronwieraji^c rezystory dzielnika 
El *r £9 przeJ^cznikleiD zakreedw^ Przy wcijlniftyD przel^cz- 
nikii "AO" pTzyrz^ jest ustawiouy ns pcmlar napi^c zmlen- 
nyo2i« Sygnal vejdcicwy doGtaje si^ bespcirednio rm p2ytk^ 
weoacnlaeza vre jdolowego "A0"« 

Przy wssyBtkich Zunkojach. poviarcwycb prEoZ^Oznik zakresdw 
ateruje odpowlednin do zakreeu i fnjikcji przet^czanleni prze- 
oidka^ jak rdvnle^ wysyla do gniazd fryj.4cicnrych odpovlednie 
sygnaly InforDacyJne zgodnle z tab^II /dtr» 44/ • 

4*3« Vzoaonlacz PC' 

WEcnacnlaoz DC /sty# 99/ poaiada wzoioonienis zalelne od pod* 
zskrasu pciciaroivego * 10» iOO. Bzi^ki zastosowajilu w stopniu 
wejdoiowyQ wzmacnlacz^ g26wn^go transystora polowego oraz 
uAyciu Bprz^iBt swrotnyoh uzyskano wysok^ rezyatancj^ wej^* 
olQW^^oraz vyeokl wepdlozyciDik tZwoiesda zakldceA azerego* 
wych* Duta etalodd zera, przy zachowaclu wysokiego wzp62czyn* 
nika tZiuoienla zak2doe6 ezeregowycb^ jest zapewniona przez 
dodatkovy tor z pFZetwarzanleiB, 

VsnaoDiacs gl6wny stanowi stopied zbitdowaDy z syaetrycenego 
tranzystora 7201 1 zaellanego zb dr^dla zbudowanego przy uzy* 
ciu tranzystora T202, oraz zs vzoaonlaoza scalonego 05201* 
^Etsacnlacz pr^du zcDlsmiego^ irchodz^y w zklad vzaacniaoza 
E przetwarzanieai| zbudowany jest przy u^yciu tran zys tordw 
7209 i T206 oraz wzBaonlacza soalonego 0S202« Modulator jest 

I 
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lfttoudo*My utyoiu trao^-ystorow T205 i T204 typu M0S> po-- 

Jevno^cl C220 1 C2ll. poJcanoSd ^2i 9, dal^czoua do potenoio- 
gietru R6ti fz plytkl zaailacaa A/ uno^liwia kompensaoj; pr^- 
<Su veji^oiovego oa £ero« 

DeoPdulatcr jeat alozony 2 tranzystora 7207 ^ rezystora R226 
1 pcj^ono^i C216« Zaatoaoaany na wyj^clu decnoduLatora flltr 
dolnopraapuatowy aklads al; z pojaia&o^oi 1 razystora 

B220« 

A 

op^rscjrjn/ CS20j stanowi trail eforos tor inpedsocjlj 
uaotliwia^^cy do2^zenie wzoaeoiacza z przetwar zanies do po- 
tencjalu blisklego potencjalovl na vej^ciu ukladu vzutacoia- 

CZ3. 

Pr2fi>4cznikl tranayatorova Dodulatora 1 deoodulatora stero-^ 
wane z ukiadu general ora impulaoiv prostok^tnych lusieaz* 

I 

ozonego na p2ytce zasllao^a A« I 

) 

I 

4«4« Cane rat Or klucznj^dy * 

) 

Generator ispuladw proatok^inyoh 0 cz^stotliwo^ol przetwa-* \ 
rzania Hz 1 irspdlceynnlku wypeinienia rdwnytu 0^5 zOu- 

dowany Jest ze e2.maonlacza aoalonego 0S602, element 
4enla R601, R602» R6O3, R$*104 oraa ukladu kaztaituj^cego, 
zbudowanego przy u2yciu transystora T601 « craz rezystordv 
R609, R61O i potencjoffletru E6II. 

NaplQcia sterujace na kontaktach i r6wne co do aio- 

rli^ud» lees rrzeclwne fazy, ^apl^cie na kontakcle $2 

dolaozpnym do suvaka potenejonetru R6H a2u±y do kompensaoji 
pradu wej^ciowego wzmacQiacza* 

Hegulacj^ zera vzaacniaoza wejdclowego przeprowadaa eiq przea 
listawaenie poteRcjonetrea R24 znajdn^^eyiP si§ na plycie ozo- 
* lo«ej« ' I 

I 

Prseteornlk rezyaMOcjl iza napi^cie . 

Scheinat blokowy przetwomika rezystaneji na napitcle Jest PO-I 
kazany na str« 2i« ] 
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Convortef 



SchefTSi Wok9»fc'y eritiwors'ii;* rciyjt** 






T a b e 1 a i 



\ 



’St kluesa 


Pomlar rezyatanoji 


■to mSH 


1 Mp 


100 k2 






K1 


■■ 


X i 


X 2 


X 2 


wst 


K2 




X 2 


I 2 


X 2 




13 


^^9 


X a 


X 2 


X 2 


z 1 


Zk 


• 






X 1 


X 1 
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X 1 


X 1 


\ 


K6 




X 1 


X 1 






T7 


X 1 


X 1 


X 1 


X 1 


X -t 















Oznaoseni^t 

X 1 «« XIqoz zAl^ozmy w posjrojl i 
X 2 • kXuoz sal^czony v pozycji 2 



0kLad przdtvornika ekZada sl<( ze eprs^ioiiego eirr^tale wfisao^ 
nlAosa W 1 o wsBoonienlu - 1 oraz vzDacnlaeaa siunuj^ago W2» 

Do wej^oia doX^ozono Jeat naplfoia odziieaiMla* 

So wyjdola in$2 lub potenojatu Z. dol^ozcna aa popraez 

a 

przel^snlk oporolkl zakresowe B1 ^ H5« 

DO vajiola doX^aona Jest vyjdeia wzmao&laoM waJdoloTCgo 

0 uataloAyD wzooonienlu x 10 . 

Zasad^ praoy »otna przadledzld poaXtugui^o ait aohaaatan bio- 
kow 7 o« Begulacji liaiowodol praetwarsania resystuoji na xia- 
pinole dfikODUja alt potenojoaatraa *IXK” praas ragulaojt 
vzBooaieiiia « Pttli dia aapitcla a trsoroowaaia dokoauje 
a if poteacjonetreai "WZ Q ” przea odpcwiedalf regolacjf na- 
pifoia Up* 

Scheut Idaorp praetworaika raa/ataac41 aa aapifoia jeat po- 
kaxaay na /atr* 97/ • 
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I&te^ator 



i&tegratotft zt% se ope1^Ek073nego 

BPT&%^onego airrotnley' uk2ad6w eras ir6^el do- 

datDlego 1 ujescego tiapi^ela odpleslenia /sir, &T/, v^^mac- 
nlacz operaoyjny abudowany Jest z aonolityc^nogo vsBacDiacsa 
scalonego 0S105 papr^edaocego podwdJnyiQ irsbzys tores 
pracuj^oyn w uk2ad&io vt^rnlkowya. 

pla uayskania charakterystykl Integrators vaoaeniace opera- 
oyjny zostak sprz^ioiiy swrotnie poprzez pojBmnoit Cl 09 a na 
wej^cia tak eprattenago wzioacniBcaa v2^ceoBO rezystanej^ 
R125* ^ 

Dla zapemaienla wlaSoiwego pr^u 2aduJ4cego Integrator ae 

odniesieola, ktdre otaaowl^ akoapeasovane diody Zenera 
P102 i Dl04| sodtaky vprowadeona dodatkovo rezystory naataw- 
ne B124 oraz &127. Przek^zniki szaregowe do2^czaj^ce 

vejdoie Integratora do naplfola x vyj^ola vzmaoaiacza «ed^- 
ciowego oraa do napi$6 odnleaienla atanovi^ tranzy story po- 
love Ti03i T^06f f107« l^ze2^ozziik ustawlaj^cy na vej^ciu 
integratora atan zero standi tranzystor poXowy t^12« 

PrzeX^ozBlkl sterowane aq a ukkadu steroiranla poprzqz tran- 
zyatory: T102* tl05> Tl08j T111* Praebleg as pit ^ na wejiciu 
t wjiiolu przedstairis atr# 2k 1 2$ • 



4»7* Detektor sera 

Jako detektor sera praonje obwdd OSIOd /str* 97 A I^o detekr 
tora sera doprenradsony Jeet ukkad eeunttrznaj regul&cji sera 
/R137/ niezaletnaj od regulacji sera wzakaonlacza waj^ciovego^ 
wprowadsoD6 j. na p2ytf cso2ows» 

k*B» ^lad Bterowa^ia ost^ci analcgose) 

Ckkad aterovania sbndoivany jest s oonolltyoznyob logiosnyoh 
ukkaddv scalonycb typa TTL. 
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t?klad sterowaoia Jest poprses 4**k&Da2oir7 tor wynla^ 

ns luformacji z cyfro«^» z kt6r^ ou^i hj6 iol^le ayn- 

ohronizomany • 

lapulB z toru A 1 B praekazuje infoTDacje z cs^^ci cyfpovej 
kolejoo o pocz^tku I 1 II fazy catkowania* 

Tot C dostaroza do cs^^ci oyTroweJ InfortDaoJi o koAou II fazy 
oaikowanlaypodobnie tor D okre^la polarys&ojQ dodatniq os2ko- 
wanego napi$cla« 

IndTorDaoJa o fazle calkowania Jeat przekazywana poprzez uklad 
dopasowuj^cy ca kluozo analogowe typu 7ET /II 03^ T 1 O &9 T107t 
T 112 / unleazc^M na wejdclu ukladu integraoyjpogo* 

I tak kolejno w 1 fazie zoataje zal^czony klucz oapl^cla Die- 
rzonego JJx /7A0J/» 

FTa ezas tnrazia 11 faxy zoztaje zal^czone Jodxo z dwich rdi- 
njQh CO do zoaku naplf^ odDloslania /TlOS^On -f 1 TIO 7 — 

0 odpowledniej poXaryzaoJi TJn deoyduje pozlom na wyjdclu de- 
iektora zera w DODencle rospoozfcia 11 fazy« 

Informacja 0 zal^ozeniu - Ud odpowiadaj^ceau dodatalej pola— 
ryzaojl Ox w piervrszej fasle zosiaje poddand poprzoz tor B aa 
Qzq^S oyfrov^* 

^nlana pozioau na wyjdoiu dotektora zera w o»sle drugiej 
faxy calkowatila wyznacza jej konieo 1 rozpoozfcle zerowanla^ 
realizovartego popreez zal^zenie klucza T112» Bdvnoozednie 
odpovledhia inforaacja zoataje poprzez tor C prsekaaaM do 
ez^^cl cyfroaej* 

Na tjD aaiEiyka si$ oykl pomiarooyi kt^ry xostanie powtdrzony 
V podobnej kolajnodol po prayjdciu informaoji z cz^dol oylro- 
wej poprzez tory A 1 B« 

Do dyekrynlnacji lazy oalkovanla aagtoeovaj^o dwa prsorzutnlkl 
J-K Moster-Slave /0S1O2 +1 1 0S102 - 2/» 

Na vejdoie zegarowa T 0S102 - 1 podaao sygna^ z toru A« UJea* 
ne zbocze lapulsu wyat^puj^ca na vyjdciu toru A w Boaencie 
iniojacjt cyklu poDiarovago wyzvala 0S102 - 1 pod wartmkleo 
uprzadniago wyzerowanla ukladu istegraoyjnego /atan "1* w 
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Stan ”0^* na wyji^olu Q 0S*J02 • 1 wycnac^ caas trwania I fazy 
caZkcivanid i poprzez uic2a4 dopasovuj^cy Ti0& i ?109 

kluoa 17n • T103. 

Na wejScie aegarowe T OS 102/2 podano sygnal z toru B. Ujemne 
abocae impulsu wyst^puj^ca na wyjiolu topu B w inooenoie Yon^ 
oa I a poez^-tlsu H faay c^lkovania «yz^oll praerautnik 0*102/2, 
pod warunkieiB nprzednlego prawld2oirego ustawienla 0Sl02/‘> 

/8tan " 1 " na V**/# 

ffyavolaaie 0S102 - 2 powoduje wyaero«raale OS102/1 /stan "0" 
z Q 0S102/2 na S 0S102/1/, 

^ybdr znaku napi^cia odniaslenia, ktdry t$raz naiety 
czySf nastepuje poprzea OSl0i/1 /4-tln/ lub 0Sl0l/2 /-Cn/. 

Stai^ ”0'^ na Q odpoiriadaj^cy wysvrol^nlu przerzutniha poprz^z 
uk2ady dopasowuj^oo /T101> 1102, T104, TlO^/ powoduje za2^- 
czenie klucza Tl03 lub Ti06* zariwno 03101/1 jak 1 0Si0i/2 
O'trzymuje lodatnla zboczo wyewalaj^e zwe weSScia zegayc- 
W9 nr cbwlli wyzwolenla OSlOl/2# FoniowaZ do wej^c I) rdvcole- 
gle z H doprowadzono laformaej^ o staole detektora zera od- 
powlednio wproBt dla OSlOi/2 i inwersyjnle dla 0si02/ eoGta- 
nle wyzwolony praerzutnlk odpowladaj^cy aktualnej polaryza- 
oji napl^cia oa^kowanegc w 1 tazie napl^oia* Nast^puje roz- 
2adoWdDie kondensatora lutegratora 0109 at do ztriany znaku. 
ta oatatnia znlana powoduja zmiaiif stanu detektora zhra i 
dalej wyzerovanie uprzednio wyzwolonego aystenu dS10l /stan 
na R/> Sodatkciwa infonnacja d wyzwolesl'a OSiOl zosta- 
je zdekodowaiia poprzez funktory FAJH) 0S103/4, 05103/3,05103/2* 
Je41i jeden a ayatemdw OSlOl jaat wywolony na wyjiclu QS103/2 
jest Stan *0”» Odpowiednio Jednakove stany obu systemdw CS102 
powoduje pojavienle na wyjjciu 05103/2 stacu "1"» 

^yj^eie funk^tora OS 103/2 wraz z inforaacj^ z Q o atanie 
0S1O2/1 dcprovadzono do funktord FAIfD OS103/1* Wyzerowanle 
0S101 i 051 02/1 wyznacea oykl z^rowania uk2adu Integracyjne- 
go, ?k)dd dopasowuj^cy aloAony z TilO, T1i1 tal^Qza klucz 
T112* Jednocza^nle sasttpuje wyzerowanle OS102/2 /•'O* na 
’pejdoiu H/ eras przesianle Infoymacji do toru "C** poprzez in- 
wertar 0S104/2 0 koncu II fazy calkewania. 
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tri:2ad sterovania pr^es odpowledni^ %^p^tl^nl9 zwrotne zosts^l 
^abezpiecstony przed pojawieDlem si^ np* 

« mofDdncis «l^c 2 enla lub nleprairidZciwe j pracjr ezqioi cyfr^^ 
yrej» K^wnle^ w frypadicu pr^est^piMn^ ^oataje ^bloJ&onand 
InlcjsiJjfi naat^pne^o oyWu pojirzes **0" na ▼ejiolu "J" 0S102/1 

ii«9. Generator 900 IcHa 

Generator podsta^rc^ry /«tr. &9/. prac^ije as o^^etotllwo^ol 1 MH| 
5taMlieo»aaa J Tec^oDatoreis kwarcoiryn:. Rezonator tea pyaouje 
pr^y rezonsfisie asere^oeyn w p^tli eprz^ienia evrotaego rzaaoj 
nlsoza zlotonego % dvdoh po^a^sanych aaeregovo braoek Logioz* 
nyoh OS7^'7/tt 0S707/2, Napi^cle o oEfStotliwo^ci 1 WHz feet 
podawane na przerzutalk 05703/1^ ktdry obnlia czqstotlXwo^6 
przeblegia do 900 kRe* 

Ze wzgl^du oa to» te napl^cie wyj^ciove Jeat podav«uze aa 
braiski logicZne Jake napl^oie sycchroaizu^^ce, prsebieg Jest 
rdsttiezko^smy 1 obodaany« Deifkl teojv zakres alestabllxiodcl 
ayacbronlaacjl jest zaw^tony do a^^ajiych granlCi 

4*‘(0. Braoika llczaika 

Bramk; llcantkB stanovi funktor 0S708/i t aa kt<^rego wej^oia 
pods wane 8^ uksztaitawane przeblegi a gen erst ora veorcowe* 
go 900 )f^z oraz sygnal z uktadu sterovania braoki liocnika 
/etr# 69/. 

4*11 . Licznlk 



lloznik 0 po^emAO^cl 11999 sk2ada al^ t oaterech dekad li- 
^cz^cysh 03710 9 0S?13 oraz przarzutnlka bi stab! Inego 05703/2 
po^^czonych ezeregowo* Ra wej^cie licznlka prsyohodz^ Ispul* 
By z brankl llcenika* Vyjdcle pol^czone ;je5t z ukksdear ejgna 
lizacjl kodca pler^szej faty» 

Plertr^za rasa trwa po^cz&s zllozajila 10 000 lippuledr z gene-* 
rat era r po aXiozenlu tych Igapuledw wyJSola wagyetklob. dekad 
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oraz wyj^cie Q przerzutnlte osi^aj^ stap " 0 ". Poprrcz fun- 
ktor’ OS707A wysyJapa jest do toru E Inforaacja c koj^ca I fa- 
ry- przypadku poeiaru napl§cia przekracsaj^cego podaakreB 
pomiarowy prsyrz^du /co odpowiada zliosepiu prsaz llcznlk 
12 OQO lopulsdw/ 2 ukiadu praeXracaeDia zakresu 0S709/1 wy- 
sylany jest sygna 2 ktdry ^nyka bratnkf liczniha oraz 

poprzez uklad paoi^ci podaoy je%t pa gniazdo wyjSolowe 1 
uk2ad wygasaania vska^lka cyfyoira^o /wyj^cie Q i Q 0S71 0/# 

Vo praepisapiu wyplku pomiaru dc> okladu paBl^ci sygnaiero "i** 
/str* 69/ 2 ukladp stefovania dekady liczs^e 1 

przarzutpik 05703/^. W tep spcsfib licZPlk PtzyQOtom&nJ J^et 
do past^pna^o cykXu potolarowego. 



k>12» UkXad paoi^ci 



Vki^d paaifci Jest zZo^ony s ob«oddv 05714 - 0S7*^& po2^cso- 
nyolx bufCTOvo z Ilc2iviki€0« Ka cz&a pojavleivla si^ sy^naXu 
”i na wej^oiaoh zegarowyoh /kf O/ obvoddw paml^cl odpovied- 
ale wyj^oia tyob obwoddir przyjauj^ atan nyj^d dekad licz&- 
cycb /str. 69/. 

ITyaik pooiaru aara jestrowany w uk^adzle paiPl^ol * kodzle 
ew4..2-l pr^ekazyvany jeat do dekodera na pXytk; «raka^nlk3 
oyfrove^o oraa na goiasdo wyj^cioira prsezctBczoM do 
cla sewBftrzae^o rejestratora lub bloku vspdkpracuj^eego. 

Do wej^d obwodu pan! q cl 0S718 dole^ozope rdwniet wyj^cia 
DKXJIDD P0WR^’2J^CJ1 I OTliADt) Tl^Z'BXkOCZ^IA ZA7R^5^« 

Syg&aly po zare jestrowaalu v panl^ci podawaae na gnia^ 
ado iiyj^Giowe opas poprzez klucso trap ays tor owe pa w&katolk 
znaku. Sygnal przekroczdcia zakresu /OVER/ podapy jest 
QieA do uk2ada wygaszaala askatfnika ayfroweco* 

4«Oi Deitode^ 

IVyjAoia rdwDOlegke z okkadu panl^oi steruj^ uk^adem dekode- 
ra 05801 OS8O4 /str# 79/p ktdry dekoduje tryBlk pooiaru z 
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kodu ^.vdjkowo'-dziesi^tQego na kod izlBsi^tny i z&l^cz^ odpo- 
wlednld cytTj lamp nodiatrcnowych vska£nlka cyfrowegc, Zpak 
o)ier 20 Dago napi^cla oraz cyfra 10 OOQ zaiQcaase przy po- 
ol ocy kludzy tranzyatorowych T801 ♦ TSOk* 



k»1U4 Ifaka^&lk cyfrowy /stp# 75/ 



Wska^nJik cy^rovy sk^ada z pifolu lamp nodistronoiryob 
L802 f L806 aterowsnycb z ukZadu dakcderai neODOvryob wska^- 
nlkdv podzakreed* L607 -r L6l0 i oodlstronowago ireksfiiika zxia- 
ku L601 « WsKa^nlkl podzakrosdw sterowaoa z dekodera pod* 
zakreadw /05719/ a waksdnik znaky 1 laqpa L802 /10 000/ z 
akladu kluczy» 

4.1 5« Sterowaoio cz^dci cyfrowej 



4 » 1 5 • 1 r Sohemat blokowy 

Scbefl^t blokowy uk^adu sterowania cz^dci cyfroirej przedsta* 
wiony jea-t &a atr. 71*Przabiegl w poszczegdlnych pvmktach 
ukladu t^zed&tawioae 04 na etpr 73 • 

Cykl pracy voltoalarza wyznaozaj^ przebiagi s ksztaltownika 
aapl^cia sled zaeilaj^cej i obal^za ozfstotllwodol- Piarv- 
Bzy okpea aieol Jest przeznaezony na calkovanla papi^oia wej- 
doicwego^ drug! - oai^kowaaie napl^cia odnLeaienla^ trsaol - 
zaple wyalku poalaru w bkladzia paai^oi 1 z«rovanld lioznl- 
ka 4 Fa wyjdoiu kazta^tcimika uzyakuja si^ praeblagl proato- 
k^tce /I/, / 2 / 0 czQBtctllwodci diaci« odwrdcona wagl^dea 
eiebie^ zad xa wyjdoiu obniaacza przebiegi /3/ 1 /4/ wyzna- 
czaj^e plerwszy 1 trzocl okres Biaol. Koabinacje tyob prze-* 
biegdw Uno^liwlaj^ wyrd^nlenie w eyklu poniarovsrQ 2 ^anego 
pdlokrasu* lafonnacje o inraniu plerwazego pdlokreza praeka- 
zywa&e 04 do ukZado ateyowaoia brask^ liczaika* 

Sy goaty wyznaoza^^oa pl^ty pdlokres podawane B 4 na uklad sy- 
gnalizaojl przekroczania zakraaa i uktad starowania odozytea# 
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XriforiDdoja o trratilu sz6stego pd^okresu doatarczana Jest 
do aktadu kasowania liosnlka* 

Braaka lie ini ka Bterowana Jest ukladem praernutnlV^, na ktd* 
xego wej^cia otirleraj^ce podavane 34 przebiegl /2/ i /3/ eras 
iopulsy generatora ezorcowego 500 kHz. W ef^koie bramka li-‘ 
oznlka otiviepa al^ b pocB^tkiaa pienvezej fazy> &ynohror.icz*- 
ple a prseblegiea generatora zegarowago, !?a veji^cia eamjka*- 

podawany Jeat eygna) konca allczairia przychodz^cy £ czf** 
ioi analogowej przez tor "C" lub sygnal /17/ z ukiadu sygna- 
llzacjl przekroczdnia sakresu /aygnal: /t7/ przychodzi tylko 
ftzy pTBesterowaniu irej^cia woltoslerza/. 

Sygn32 otvaroia braokl lloznika praeka^ywany Jest przez tor 
"A*' do cBfdol analogowej. Powoduje on rozpocz^cie pierwssej. 
{any caZkowania. 

Sygnal kofica pierwazej fazy przychodzl do czf<^ol ana log owe j 
poprzez tor z lics^Qika po zllcsSniu 10 QOO impulsdv /sy- 
gca2 /3/ Inwersyjnle/. 

Vypeknienie pcjeono^ci licznlka aygnalizoirane Jest rdwnie^ 
t poataol przebiegu /9/ do akZadu przekroczenia zakreau. 

• Snlajia sygnaZdw ustawiaj^cych i zacnykaj^oych zachodzi z po- 
cB^tklev szdstego pdZokreau pod vpZyweco sygnaZu /^/ z ukladu 
kiaaoiraDla lioanika* 

SygnaZ /i9/ z ukladu sterovanla odezyten powoduje przeplsa- 
nie stanii lioznlka do ukladu pami^cl, steruj^oego poprzez de- 
kodery wakainlkaoi eyfrowyni 1 przekazuj^cego inforiBaoJe na 
gnlazda wyj^olove • IPrseplsanie to odbjrwa v pi^tyo p$2okre- 
sle /aygnaly /2/ 1 /4/ pod warunklkio wZa^ciwegp stamx weim^-^ 
trznego przerzutnlka Jednostabllnego wyznaczaj^cego okres re- 
petyojl odezytUf lub dofitarozenle do ukladu sygnaju r^oznego 
lub zdalnego uruohainiaala odezy^u. sygnal /f/ blokuje prze- 
piaywaaie wyniku w przypadkUf gdy cyU pomiarowy nle zostal 
aakoAozony. 

Po zepiaauiu iryniku zliczattia» pojawia el^ /aa czas treanta 
esdetego pdZokresu/ sygnal wyjj^clowy /1 6/ InforvuJ^cy 0 za- 
re Jeatrowaniu w akladach pan! eel wyniku poalaru. yo&iec trwa- 
uia tego Inpulsu wyznaoza aygnal poex^tku plerwaiej lazy /&/- 
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Diugoii impulsu vjj^ciowego z przeTzutnito sterowania czasem 
repetycjl ustawiona Jest przel^cBnlkiem SLOW/?AST 
cya na piycie ozoloirej przyrz^du* Wyzwalanle te^o prze- 
rautnlka naet^puje pod wplyvem iopulsu /5/ po jawiaj^oego 
w d&dsiya pdiolcreslet uzysicivaoego s uktadu kaaoaaaia li* 
&£i3il£d przfiz podaisia sygjiA^u /I / i A/« 

W tyo aaaya czasie sy^iia^ /^/ prseaylapy z iikiadu kagowaTila 
do liczAi^ povoduje uataalenie Iloznll^ n stan ”00000^« 



O^nitacz cz^atotliwo jci elaci 

Obttl^acz oz^atotllwoiol sk^ada si^ 2 ks&taltownlka przebiegu 
prostok^tTiego o ca^stotllwo^ci He 08701/4^ invertera 
0S701/7 odirraca j^cego przdbleg z wyjgoia kaztattovmika oraz 
dw6oh przerautnik6w 08702/1 i 0S7O2/2 aprz^ioaych dla uzya- 
kania liczenia do >« Frzobiogl ozaacve tego ukaadu przed- 
atawione na atr* 7^f /eckaasa't atr# 69« 



Sterowanie bratzk^ licznika 

Brank^ licznika etenaje przerzutnik ztoiony 2 braoek 0S70$/2 
1 OS 709/34 Sfgn^lj z obQl&acza oz^atotlivo^cl eiool zasila-' 
J^caJ /atr» 6$/ 01 ^ aygzsa^ z geceratora wzorcovago 500 Hz 
podana na.irejdoie braiski 0370^/1 powoduj^ zalkn^ stanu prze^ 
rzutnika. Povrdt prserzutnlka do dtanu poprzedaiego naat^puj 
pod wplywooi iiapula*a ujoomego przychodz^cego z tcru *Cstr« 



4 .1S.4* Uk2ad kasowanla 

I ^ 

Oklad licaaova&ia ekiada sl^ z braakl 0S708/1 sterovanoj z 
ukladu obnlzaoaa cz^stotlivodcl oraz z brdoki Q870B/2 od^ 
«racaj 4 C 6 go sygnat vyjdclowy bratnki C^706/4« Sa vyj^oiu 
otrzyiDujeny lapuls dodatnl /5/ /atr« 73/ o czasla trwanla 
10 mZf po^awlaj^py zif w ozaeia ostatniego pdlokr^zu napi^- 
oia sled /SO - 60 ms/ wyzDaozaj%cy czas trwaoia fszy 202 ^ 0 - 
Vania* 
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milad pr Micro cs&efiia 

Ukiad pr aekrooeenia zalcresu /etr- 69/ zbudowany jest z l>raiP- 
V:i 03709/1 • Stero*any j«st z iryj^i 10 000 i 2000 llcznlto 
oraz z ukiadni sbnltaoza cs^stotlliro^cl sj^a^asi /2/ 1 /4/« 
if rdzultacie na vyj^ciu traokl 0S709/1 pojawia sit i^pula 
ujeoiny o czasie trwania 6 ms po osi^citoiu przea licsnik 
et^ru 12 00 0» Sxgna2 tan poprzez uk2ad pacDi^ci przeKazywa^ 
jjf jest na gnlaado wyj^clowe oraa do ukiadu iry^szanla 
olka cyfTowe^* 



Ulc2ad palaryaa<?jl 



Ok^ad polaryaao^i aklAdA sit a przerzutalka blstabiXnego zb i- 
dowanego z funktordv (^720/i^ OS72Q/2* Od chwili pojawlenla 
Blf inpulsu ujemego na wejioiu 9 brankl 05720/2 na ivyjdciu 
6 panuje atan ^ wyj^oiu 1 ^ "0^« ff przypadku poDlaru 

oapitcia dodatnlego poprzes tor D przychodzl ispuXa ujamny 
zznieniaj^oy Btac prserautnika blstablXnego Q5720/1 , OS720/2» 
a tya samyiD staoy na wejdoiach funktor6w 0S720/3f 0S720/4* 

W przypadku istnlenia logicznaj *1" na waj^oioi Jsc stany ts 
przskazywana na we j Sola pani'tol^ s kt 6 rei sterowany Jest 
wskadnik 2naku« 



4 » i 3 » 7 • Star owanle odczy ten 
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Schenat ukXadii aterowanla odosyten prsedstawlony jest na 
atr* 69» V sk2ad \ikXadu vohodz^ fmktory: 03709/2^ 03701 /i,- 
0S701/2 przereutniki blstabilne 05704/1^ OS704/2, przerzut*^ 
nik jednostabilny 0S706 ores tranzystor T702« 

Praca ukXadu zaleiy od uatawienia prze^^cznika "AUTO" uaie** 
Bzozosegp na piycie csolovre j« Przy wyol^ittyio przei^cznlku» 
blokowagy jest przersutnik JedpQstabllny 0^706 przez sygnaX 
"0" podany na wajdoie /?/• Trzy vclSnlttyn przycisku "AUTO" 
preerzutnik Jest wyewalany zoian^ sygnalu z "1 " na "0" po* 
jawlaj4cego $i§ na wejSciu 3. Fraerzutnlk OS 704/2 po dokona- 
Piu rejestraojl wynlku w ukladzie pamltel blokuje vejdcie 
Przerzutnika jednostabilnego na okres 60 ns« 



s 
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lapulen generdvanego przez praerzutnlk jednoataMlny 
ao^tia /^Tzy wclinlftjw przycisku zotienid przy pooccy 

przyoisku "SLOW /PAST" uni lea zcz Onego na plyoie caoiowej przy- 
re^u« 

Z ebwllii zaplkni^cla inpulea na wy^Aoiu 6 przerzutDika Jedno-^ 
atabilnego aa wyjiclu 19 przer^ntnika 08704/1 po;}a«la slf 
aygoaZ, kt^ry umoAllvia vysZanle^w odpcmlednlej fasle oyklu 
pomiarowego»eygzidZu do \ikZaddw pani^cl- 

po dokonanlu przeplsania atanu licznika do ukladu paml^ai 
aygnaZ podany na weJAcie kasuj^ce /3/ przersutnlka, kaauje 
sta» 3ego wy^^cla na /0570^^/1/. 

Zaniast impulau z przerzutnika jednoatabilnego oDo^na u^yd 
do ziDdany stanu wy^ej wynleaiocego przeraut&lKa liopuis u^ys- 
klwany praez volAni^oie przyciBku "STAH9"^Xub Inpula ujemny 
pz*aycbodz^cy z gniazda zva pkycie tylnej* 

W aoisencle koAoa praepisywania staou lioznika aaienla al( 

Btan przerzutnika 0S704/2* Podaje on eygnaZ "1" na vryJAoiaj 
at do QhwlXi rozpooz^cia nasttpnego cyklu pomlarovego* lapuld 
ten przesnacaony jest do uruchODienia re jestratordw sewn^trz* 
nych sspdZpraouj^cycb z woltomiarsea* 

^«16< Przetwornik napi^cla zsieimego an staZe /AC /DC/ 

Praetwornik ekkada si^ ze vzDacnl^osa seerokopasmowegOi pro- 
stoanika operacy jnego, uk^adu korekoji charakterystykl prze- 
taarsanla oraa filtrv <?B2ku^s^go* 

^zeblegl napi^olove v poszczegdlnyob pimktaob ^setirornlka 
pokaaane S4 na str* ^6 • 

4*16.1 • PzlelDik AC 

Schemat Ideowy ukkadu prsedat&wiony jest na 8tr« 63* Rezys*- 
tory R401> R402j R403f R404, R40J, R406 oraa kondensatory 
C402 ^ C410 oraz C420 tiiora% skompensowAy dzielnik napl^d 
zioiannycb o podzlaXe 1/100 i i/i000 w paevie eafstotllirodci 
oultliastrui 
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Sterowanie dzlelnikiera we J^ciovryDi zrealizowane Jest przy po- 
mocy sestyk(5w kootaktronowych PK^^Ol r Pk404, kt6rego cewkl 
sa^^czace przei^cznlklem zakres^iw poprzez uk2ad died 
Ii40l • 1)407. 

Kondensator C401 separuje wejj^cie przetwornika ACA^C od skla- 
dowej staZeJ sygnalu mierzonego. Przy weidni^tym prseZ^ezni- 
ku "AC** przyrz^ jest ustawioay na potoiar napi^c zmiermyoh. 
SygnaZ we jioiowy, poprzez kondensator C4p1 i eeetyk Pk40i»do- 
staje sl^ beapo.^redndo na wej^cle wsoacnlacza AC /zakresy 
iOO !b 7 i IV/ lub przez dzielnik wej.'^clowy AC /zakrecy 10 
100 V, 1000 V/. 

Ka wejdclu wzoacnlaoza szerokopasmowego znajduje oj^anl- 
czaik zZodony z reondrek Y401 , V402 oraz rezystordw R406 

i B409. 

ZiadaDieiE o^aaicznlka jest zabezpieczenle tranzystora 
ciovego 1^401 przed *us£kod2enieiii przy napi^ciaeh znaeznie 
przekraeaajQcycb maksymalne napltcie podzakresu^ 

W skiad wzniacaiacaa szeTokopasmewego vcbodzi stople^j zeudo-* 
wany z tranzystordw T40l , ?402 1 T403 oraa wzmacniaoz soa- 
lony 0S401 ^ 

Izi^kl zaatosowanlu w stopniu wejiciowyo tranzystordw ^.olo- 
wych uzysi^no wysok% rezystanc wejAclowc^ MkZadu przetwtr* 
nika. Wzitacniacz poalada regulowdne wzaocDlenie zaleine od 
podzakresu poniarowego* Zoplan^ wspdZczynulka wzinoorilerla re«> 

V I 

aliauje akokovo przez przeZ^czenid ^ przy pomocy zestyku 
zwieranego Pk405> element 6w obwodu ujemuego sprafzenia jwrot- 
n&go fi4l7^ R4i 9 oraz pZynnie potesc jornetranii E416 i E420.^ 

4,16.2» petektor i filtr. 

! 

Sebemat Ideowy ukZadu przedstawiony jest na str» 69 » 
nierny sygnak przecbodzi do prostownika operacyonego. 'A aklad 
pro&townlka operaoyjnego wohoda^ wzmacniaeze scalbne 0S?01 i 
Os 5 04, ukZad prostowniezy oraz filtr dolncprzepustowy, ilrlad 
prostownika wZ^ozony jest « obwdd sprz^Zenla zwrotnego wzcDac* 
niaoza 0S^01 • WspdZozynrlk wsiDOonienia vzDacnIaeza 0S901 ze 
sprzfzenieii awrotnym jest r^^wny 2. 
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Sygnai po prostowaniu <ilod^ D50i / 2 / jest podawany poprznz 
oparnik H^O na weidcie wzoiacniacza 03^04. Ten v suicie 

sygnalem /1 / r6wnle4 pr^sycbodz^cyn na wzoacnlacza . 

0S5O4, poprsez opontik R33i , tworsy sygnai: ifyprostowany Jak 
po dwupclowkowyiD prostowaniu. 

W cburdd sprz^tenia zwrotnego wzmacniacza 0S304 wi^czony Jest 
filtr dolnoprzepustowy^ ktdrego caasow^ aotna^zTsienidd 

przez doi^ozenie kondensatora Cpl6 sa pomoc^ ze&tyku ?k30i 
sterowanego przel^cznlklem FIITER. Uklad korekcji charsktery- 
styki przetwarzacla sk^ada slf z obvoddw scalonycii 03302 1 . 

0S503. 

ffa wejdcle wzmaoniacza OS302 pod^wany jest vyprostowany d»u- 
po2:6wkowo sygnai o dodatnlej. polaryzacjl oraa napl^cie stale 
0 ujemnej polaryzacjl a wyjicla przetwornika* W rezultacle 
w punkoie wepolny® dla R513 1 D504 otrzytDUje si? sygtial /3/» 
a w punkcie wepdlnym dla R509 1 3)5C4 - sygnal A/. Sygnaly 
te przyc.hods^ 21 a wamacniacz sunuj^cy 03303* 

Z wyjdcia wsniacnlacs^ sygoal korekcjl /3/ przecbodzi poprsea 
opornik R^29 na wej^oie rzmaczilacza 0S3O4. ITielkosfd tego sy- 
gnalu mote *by£ ustawiona przy ponocy potencjoaetru. B30A tak*. 
aby warto^d napi?cia stalegOi otrsyaywanego na wyjdciu prse- 
twornika by 2a proporc jonalna do wartodci skuteoznej viierso- 
nego sygnalui Uatawlenie Eiapi?oia wyjdclowego na vartoSd ze*' 
row^ ^Tzj braku napl?ola wej^oiowego dokonuje si? znienlaj^o 
potencjal wajdcia vzoacnlacza ecalonego 0S304 prey posocy 
potenojometru B333« 

j 

4,17« ZAsilBhie 

ZasilaDie cs?iol anaXogowej /Zasilacs A/ 

Zasilanie os?ioi analogowej przddetavlone jest na 8tr« 67* 
f^ostownlki skladaj^ si? a diod S 601 ^ 1)606 i kondenaatordw 
C601 » C605* Stabilizator tS V Jest zbudowany pray wykorsy- 
stania obwodu scalonego OS601 /UL7903I/* 

Napi?cia «eJdoiowe stab 111 ea tor 6w T 1 *i4y9 7 easlla-<' 

J^oyoh pr zetwornik napifcia »a czas 1 vzisacnlacz wej^olo- 
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wjf pohier^njd £ proBtovnlk^v Bklada j^ejch si$ z dlod D601 ^ 
S602 1 kondansatordw C6(H 1 C602» 

4«17«2* ZasilBnie os^dci cytrowej /zasilacz 0/ 

Zastldcs ozfdei oyfroirej j^rzadstsvionT Jest na Btr* 76« Na- 
' pl^cie 7 did uklad6w cylrcwjoh uzya^ivaxie je8*t ee Btabi-* 
2.tzAtOTA 03901 Badllanego b prostownika. 6k2adaj^cego si^ z 
dlod 09<H 4* d 904 1 kondecaatora 0902* 

Naplfoio <«-2007 przazBdcBCQe dla vska£nika nodistroncMre^o i 
DBCodwek przooinka usyBkuJo £ profit ovpika Q90? 1 konden- 
sators C90i, 

Tranzyetor ?901 Praouj^cy jako klucB stdruje przeka tailzie© 
?I90i vyl^czaj^cyv oapi^oie •»-200 V prfififiDaczoiDB dla QZ^ioi 
wBka^nika sodifitronovegOf w soobobIo przfikroozenia sakr^aa 
poBiaronfigo. « 



5* irSKAZdfiri OiYTOOWAKIA 
.$* 1 * ffJ^c&anle aaellanla 

Vultltffitr typ 7943 Jaet przyetosow&Dy do BasiXaxiis e Bleei 
220 V 90 Hfi* Pod wzgl^deg BabezpieoBBnia prsad poraZe* 

nlea aloktrycBoyai prsyra^ akoiiatrucira&y « I klasie bea^ 

plecaodfitira vg PlT-76/7-06900/09f tan* ©usi byd podl^osony do 
sleei zas.ilaj^oaj poprzez gnlazdo z bolce© oohronnyv* 

Prtyragd Bpo2nia irszyatkie papanetry teohnlozne po Jodcogo- 
dslnnya czasia rstfpnego vygrzeirania. 

Znlany oapi^cla aaallaj^cago « granlcsoh ±iOi cle naja wp2y- 
wu aa popravnodd wskasad ppzyrz^u* 

9«2« Kegulacja zara DO 

Po wBt^payiD vygrseiranlu przyrzefiUf przed przyst^pienie© do 
pcsiardw nal&ty wyregalovad vakauala aera« Regulaoji zera 
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dokonuje si^ na podsakresi^ ‘t 00 mV poniaru napl^d sta^yoh 
przy »wartych k^nc^wkach kabla poniarowego "LO" i "CUABD"* 

Hegiilacjl dokonuje si^ wkr^takles tak| aby pokr^bto "ZERO DC" 

/E 24/atr« l^ustavld w poayojl irodHoweJ poal^d&y po^oAeAla- 
ifli cdponladaJ^^ytDl wska^anioa "+0001" i "-0001 "• 

ff trakcle poaiardv mo^na kOBtrolowad wskaaanl^ zera po vciS- 
nlfciu klawlsu "ZERO" ^^.nast^puje wtady odl^csenie od zactis* 
k6v 1 zvarele krdtko wajSciovycb obvod^w przyrz^u* 

Do2^zeDie iBlerzonego napi^ola 
Uwagat 

- podazas doi^aaoia nlebeapiacsnych capi^d do saolekdw po- 
olarovyoh vultinatru nalesy^ dla zagwarantovania bezpie* 
caaAstwa obatugi^ w pler*^aaej kolejno^cl doii^czad odpowle* 
dni biaguD £r6d^a do^ aaeisku "LO". 

- po do2%cseiiiu do dowoloego zacisku pomlarovego napl^cla 
clebezpleoznago, napl^cie to ao2e pojairid sif na irazyat- 
kloh poaostalycb zacl&kaohi "RI"| "LO*^ 1 "0UARD"« 

- wyoianloM aytuaoja mot& rdwslei wyat^pld w praypadku 
ufizkodaBDla poi^ozaA w ukkadzle poaiarowya oraz a przypad- 
ku praeel^Aenia waj^ola« 

9«3«i. ro^^caeole napi^ola ataiego 

Fol^ozenle nultiaatru sa dr^dles nlerzonego napi^cia stale* 
go dokonuje sIq przy potsocy epeojalnego kabla zako^csoBego 
traema vtyoekaal bananowyDl* 

Eolory uohvytdw banankdw oznagzaj^t 

a/ oeerwony * iryprowadeanid "gor^oego" uciaku pooiarow. 

b/ alalocy * vyproiradseaie "ainsego* aaciaku ponlarov» "LO", 

c/ caarny - vyprcwadzeDie ekrana oohroruaego ca^doi ana logo* 
we} Dultiaetru "GUARD" « 

V praypadku pomiartSw aapi^ola drddla uaieDlonegOvnalety po* 
l^oayS praewodyf jak na rye* '1* Ifatoa^st w praypadku ^rddla 
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^najdujQoe$o 0 !^ db potenajald wegl^dea slesl prsevody nale« 
tf pol^c&y^ ?y6« 2 /&tr« 40/« f prEjrpadJcu nldsotll* 

^o^oi po 2 i^c; 2 e 0 la ekranu kabla poBiarowego s aasq /uaienlon^ 
lub cieulaaloni^/ irddla poBlarovego przyt^zji J4 

do pimktu ponlarove^o pol^ctonego z wyprovadsenieoi ^zionego* 
EBcieku kabla "LD''« Povoduje to Jednak zonl^ jszenie wB'p61^ 
Qzyin\lls& tkUBiaiiia zakkdeafi rdv&olagljcti. 



26 vsgl^du oa -wytrzjmzioi6 elektrycznq izolacjl caakayffalne 
irart^odcl napi^d atalycb lub skutecznych wartoici zsapi^d ai- 
nUfloldalnie pfzenietmjch jakia nog^ byd do 24 czoBa poszcze-^ 
gdlnych saci&kdw oaet^puj^ee: 

"HI" • "LO" oa pCMizakpesach 100 b 7 i 1 V - « 120 V 

0 B pozostalyoh podzafa^esach - 1 OQO V 

"HI’* - obadoifa "OTO" • 1000 ? 

tLO* - obudowa "Giro* - 250 V 

akran »GUARI)" “ obwdoira "CHI)" - 250 V 

•LO" ekran "GDARD" - 250 V 



5«5«2» tol^czaBie napl^cia przenieiuiego 

Przy poQiaracb Bapifd prtaDieimycb aalety vcizn^d k^visz 
Poka^zeBla Bultlttetru za dridizB mierzoziego iiapl^ola przeDlen- 
Q6go dokoiauja tak sagiOf jak podczae poalaru napl^d ata- 
Ijdhp Podobnle podczaa pomiaru napi^d przeaiemiycb obovl^zu^ 
ta aane Dakayisalne wartodoi oapiQdyktdre BOg^ byd do^o- 
iradzana poDi^d^P poazozagdlBa zaolaki /rozda* 5»3«i«/* 

Zaleoa al^ • 0 ile Jeet to aoZll^e dokonywanle poDlardw oa- 
pifd przeDleimych wykorsystuj^o dol^czany w wypoeadealu ka- 
bal, koseectryczny aakodcabny wtykleo typ BNC* V tym przypad- 
ku nalaiy vtyozkQ bananovQ po2qczob^ 2 cantralB^ tyl^ kabla 
koacantryeznago dol^azad do "gbr^cago* zacisku "HI"t a vty- 
czkf po2^ozoa^ 0 ekraneB kabla - z "ziiDDyn" zaciBk^ais 
Zaolaki "LO" i "GUARD" nalety atady pol^czyd razea. w ptzy^ 
padku poDlaru napifd drddel ualeoibfiyob iiale&y dodatkowo za* 
oizkl "tO" i "GUARD" po2^czyd z obiadoa^ "GTO" /©a tylnej 
dolaiice przyrz^B/* 
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$•.44 Vyb^r pod^akresu p09iarowe«so 

Wybbr pcdzakresu pomidro»e^o doXonaJa si§ r^cznl« prsez woi^^ 
ni^cie odpotrledoi^go Xlawlasa oa ply^ie ozolo^ej przxrz^\i« 
Podozsd pomidTU klawisz *'ZSBO*’ musi bji wycilnifty. 

Frzed dot^czenieD fiapi^bla £ ulc^adu poioiaroir^go prse^^znik 
podzakreou ^etav^id w tokiej pQ£5oji> prsy ktdrej ciio 

SQBtaJd {^zekrocBoiia aaksyiaaJ.ji^ n^artadd nap^q.Cla dopusaasal* 
nego na datiyn podzakrasle* 



5c^« pol^esMia BiarxoneJ rei^atSDcjd 

Po3^^czenle mler^onej rezystancji do aultioetru dokojiuje si^ 
Vtzy u^yclu idatityeanego ]cabla,jak if przypadku poalaru oa- 
Pi^cia^z wyi^tXieiD aatoesu i k52 ^ Przy ktirya x^zystaac^a 
kd^Ma poarljina byd oslejaza od 0,^ « 

Mierzony opdr nalezy dO^czyd iedn^ ko6cdwX§ do vyprovadze^ 
nis "gor^odgo'^zaolsku poaiarowegOp drug4 naleiy do^^osy^ do 
wyproMdzeiiia ^zlnmego" zaelsku poisiarcwego* calu 
Bzecia wptyifu £&Xl6ce6 waxto^d poviaru tiale^y ulerzony 
rezystor Metcranowad# Spoedb do2i|caeiila rezysiora do multi*' 
Dfltru jest pokazany &a rye* /ztr# .kOA 

9 4 6* Wybdr sakresu ponlapowego 

^ybdr podzakrosu dokonuje si^ r^ozal^ przez woldt^i^olc odpo- 
^lednlogo klawlstt oa plyole ozoldwed przyrz^du* fodozao po- 
ffliaria klawlsz «2SB0»^ oust byd wyeldnlfty. 

?Tzed dolQczeoidift rozyataaojl nale^y prz$24cznik pod^kresdw 
u&taifi6 IV ‘takiel pozyojli przy ktdro) nia zostaaie pX'ZBkro- 
Oszona vakaymalAa vaptodd resystaacji dopuazozalna na danym 
podzakrOBlo. 

9.7« Zastozowanie filtru wojdoiowego 

"Przy poolayach napi^cS stalyob woldnl^oie klawlBZa ^ILTSR" 
poirodaj€ wl^ozenie do obvodu wej^ciovego napi^oia staZogo 
filtru typu podwdjne T. 



42 



Pray pomiarach stolennych wciicl^cle klawlfiza •PILTKR" 

powoduje awl^ksaenle caasu us^talania v$)caaaA a 2 sek« iia 
9 6ek» 

Pray pomiaraoh rezystancji vrcl^ni^cld kla#i6^ "FILTER" po- 
woduje amle Jeaecila wplywii oa wyntk poaLaru, ora£ 

wydlu^enle cza^u ustalania si; vskaza/i» sscz^gdlnle przy 
potBlarach wifks£yc)i rezyatancjl* 



S.d. Rejafitraoja pooiaru 

Uk2ad voltoaierza dokocLuje oi^glych paaiardw o czesle rep€<^ 
tyojl 60 TO. Rej^strac^ vynlku pooiaru w ukiadzle pacDl;cl 
wi^ze si; z jednoczesnya wskazanieiD go przea wska^nlk cy*- 
frovy 1 przekazanleni nA g&tazda «yj£clowe. 

Eejastrac^l laotoa dokoi^ad r^csnie jrzaz woliiii;cia klawlaza 
"START* na ptycie o£o2owejf podanie iapulau na odpowledul^ 
grilasdo na piyoie tylnej iroltoDieraa lub autonatycznie przy 
vol^ni;tyiii klawissu "AITTO*. 

3?rzy automat yoznej regulaoji przyclskleo "SLOW /FAST ",uiBle- 
eaoaonyQ pkyole c&olOiia},mOtna wydluifcyd okrea kofeirvych 
xejastr&oji pooiaru /do 2 s/. 

Sygnaly wyjAolowe i dtoruj^ce 

Wynik ponlaru TaJsstrowaBy na vakainlku eytrtrr ^ Jest prxe- 
kazywany Jednoczeinie nd gniazda umieezczon^ na p2ycie* tyl- 
nej woltomieraa. warto^^ cyfrova poioiaru prsodstairlona jest 
w kodsie naturalnyn l-2-^4-S. 0pr6oa wyniku poaJaro na gnia- 
ada praekaaywena Jest iulorroicja o rodzajM 1 polarysaejl 
nioraonego napi^cia^ inforoaeja o podaakrs&le poalarowyo 1 
iQpuXd oauacaaj^cy koniec rejeatracji po(Dlaru« Ispula ten 
na polarysacj; dodatui^ i ous trwanla i0 

V 

pareuBetry sygnaidw wyjiclowych} 

Po&loa ei^aou "0" pray doatarc&en^u pr^u IG aUL - *0,4- V 

F02i0B etacu "i " prey poi^cceciu z mas^ 

przes 6 k^2 lub obci^iieniu pr^ea 400 )Ul - *Zt‘* ^ 
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]T* oMvjtan* gsiiA%6A Botea poda6 ajgnAl aei^treskjr povoduj^^ 
rejeatraoj^ pomlaru* ttusl oa MieAiai poiamojal s 

wy^flsegc na nlisay^ aaplitud^ zmiAnj 2 f 9 Ty osas utray 
vywaoia al^ niiBze^o potenojatu nle D&ie^sxy nii 100 ms 1 
aeybkol^ opadania ale mlajaz^ nld 10 T/)isek« 

Hosklcad roaaieB&os«nia wj^ii 1 asgnAl6w da pc&zcz^g6X^ 

njeh kcBtalrtaoh g&laed praedetavla tabeZa 1 1 2f 



Cai^sdc » p2r<ii4 tyinej 

iiultiMtru CYfro^ego typ 






Wojdciowe 1 vyi^cloiro sygD&iy etayujace 



Styk 



iiracnoolb- 
did rojddtracji pooia- 
ru yB2/ 



Xnpuls ujeaay o aaplltu^ 
dsle 2 T ... 9 Yy c eaa- 
8iA trvftdla 900 b8 



Sygxiai koDca rejestra 

oji /M2/ 



Ispala doda^Di o asplitu- 
dale 2 Y »•« 9 T 1 oaaeie 
tnrania 10 ns 



Zewa^Yrs^na blokada u 
ruchotfleaia rsjestra 
dji pODlaru B12 



SygoaZ u jenny poteno jaZowy 



vr« 

3. 

Bl 

Zienla oyfrowa Zo 
Ifapiecta +5 7 



Sy^pal wpleywanla do pani^d. 
S*t«cflrasie eewn^trzne 
Blokada praeplsywania ^eunl^cd 















WyJ^ciowe sy^aiy Informacyjne 



Sygn&l 



Praeta'Ocaenle zakre- 
BU poaiaroBego "07^" 

DC 

AC 



Znak "+" 

Znak 



1 I 10 OOO 



1 X 1O0O 

2 I 10UU 
A X 1000 
8 X 1000 



1 X 100 

2 X 100 
4 I 100 
8 X 100 



Style 



I?wagl 





I«apl®cla na stykaoh 
gniasda wzgl^dstr Zc 
wynoszs^; 

"Stan 1 " 2 7 < D .. < 5 Y 

' J 

0" u < o,& V 







W kodzle z^odnytn 
s tabel^ 2 
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f A ^ e 1 a 3 



TufonBaoJfl o ^odzakresi^ nierf Onego napl^clft 



Zakrds 


A 


B 


c 


100 107 


I 

0 


0 


1 


1 V 


. 1 


0 


0 


10 7 


1 


1 


0 


100 r 


0 


0 


0 


1000 V ^ 


0 


1 


0 



I 



I 



iQforisacJa o podzakresia mierzoixej resyetancjl 



Zakrea 


A 


B 


c 


10 


■* V 


1 


1 


1 


1 


0 


1 


100 kS 2 


0 


0 


0 


10 kQ 


1 


1 


0 - 


1 kS 2 


1 


0 


0 



6. H^ULACJA OtCBESOVA 



Kontrola. okreBova iroltoaleraft 1 ewentualne regulAoJo powltmj 
byd pr2e prowad zane raz n& i*ok pradz Odpowiednlo wjlaallflko^ 
wan; personal# 

Program Icli obejomje uatairiacie zara oraa wzoroowania wolto- 
Dierza* Prsed kontrol^ 1 regulaojawl przTrz^d powlnlan b;d 
ii24c&on7»co najamiej przez godalnf»do aiaoi zaailaj^oa^* ^ 

Peaperatura otoczania povlnna aif zawler^d w graoicaoh 

20®C ... 25^C. ‘ 

/ 

Do regulacjl xialeAy zdj^d pokryw^ g6rn^ prajTzqdu* FolCTwa 
kaaety powliu^ natoaiaet zoatad preykrtcona* Begulaojf dcko- 
ouje all ptzei cdpowladnie Otworjr ta] polcejwj^ reguiacjl 
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pr»/ci8k "AOTO" powlnlen bj6 woi^nl^tyi a prsyclek "SLO^*^?AST* 

vyci^i^ty /poe. ■PAST*'/* Zaciaki na plycle czolowej powluny 

* 

by6 s«arte 2a sol>^« Baspo^rednio przed re^ulacj^ nalaZy^przy 
ncldnl^tych przyciakach ■Z5R0" 1 *100 n7"^uatairld m pozycjl 
wysaravania pcteAC joaatr B24 /atr» ^3/ umlezzozony sa plycie 
czolow^i i ozcaozony napisezD "Z&RO"* Fozjoja ufitawienla po^ 
teDCjODatru poviana byd podrednlo oi^dzy pozyc^Jaai odpowia- 
dajQcyal vskazaBloo "•i-OOOl ■ 1 

i 

6«1* Eoatrola 1 regulacja sera 

Podczae kontroll i regulaoji oalety wykoaad paat^puj^ce ope- 
rac^a: 

a/ woisnad prayoiak "10 7” i sprawdsid csy otrzyiDtije te 
same vaka&anla bea wsgl^dn na polo^enle przycisku ''ZERO". 

V praypddku rdtolcy iratesafi aaleAy dokonad regulacji po- 

tenojoaetrea B611 /str* w vyniku ktdrej otrzynia sl^ 

jddoakowa wakaaanla pray obu poloieolach przycisku ■ZERO''. 
Do tej operaojl iial9Ay ekorygovad zero potesc jcHBetrea R24 

V sposdb oplsany 21 a wet^ple rozdsialu 6* 

b/ przyolsk "1 7^ ustawld poteno jometr /stx« / 

w poioaeoie poirednie ponii^dzy poiotenlami odpowlada j^cy- 
al WflkazanioiD "+0001 ■ 1 "-0001 

SkOrygovsd poloieale potencjoaetru *B24 w sposdb opisaDy 
ca wat^ple rczdzlalu 6# 



6«2» VzorooMDie 1 aprawdzaale 

Przed spravdMzlea wzoroovania x^lety przeprovadzid operacje 
oplsano wg punktu 6*1 « Do wzorcovania nale^y uAyd drddia na- 
pi^ala 0 vart.cdoi i^OOOO 7 okreAloaego z dokladnodcl^ co naj^ 
aalej 0^014^ vaftodoi. oastaFlaoei 0 rezystaacjl ole przekra- 
Qzaj^eej 10 k^ . 

2r6d2o to naledy irl^ozyij na wejdcie przyrz^du uatawi Onego na 
poalar t filtrao na podzakreeie *1 ?■« Dla polaryzaoji do- 
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datniej vsKaunid koryguja poteac jODetren HI 23 /str# 91 A* j 
dla poiAryzA^ii uJ^aiDdj poteno josetreo K124 /atr# 91 /* 

U » a g a: Doi^c^esie frddte povinno si; dokoua^ zgodAia 2 
rys. 1 , 2 niniejBzeJ Instrukcjl /str# 40/. 



6.3« Regul^cja z^ra ^AC 



HeguXacJa zera "AC*' dokonuje ei^ przy voidsiftych przyclakach; 
"AUTO" oraa "AC"* 

PrzeH^znik "ZAEUBS" uatawid w posycji "1 V"* 

Zaciskl vrej^clowe woltoaiarza powlnsy bye ^varte# 

Przyst^puj 4 C do rd guide jl dale Ay zdJ 4 (S pokjfjnvf g6rn^ przy* 
rz%du /pokyyw^ kasety pozostawld przytofoop^/. 

Regulowad pokr^tlen potenc Jotoetru R533 /atr* 91/ prses otwfir 
w pokrywle kasety* 



7. MAGAZYlfOWABIB 1 THAHSPORT 



aarunki . Dagazynoaania 1 tranaportu powlnny byd sgodne a 
FH*76/T*06900/06« Po&iaszcE6nia do Dagazyuovania powinoy 
by^ czyste 1 wentylovane» 

*Te«per^tura ^ ai« niiaza ntt +5*^C 

wilgotuo^^ - Die wifkaza nlA 80i 

KagaaynoiraDia dluAej did ssedd oiesi^dy * poviimo Odbywa6 
be 2 oi>akovan traasportowyohi np» Ba regalaoh* 

?rzyr£ 4 dy sog 4 bye przevQzoae do*Qlnyg drodkiea transportu 
w nast^puj^cycb varunkach: 

teeperatura - -25^C •** +95^0 

«ilgotBO^<5 wEgl^dna •> do 9$^ . . 

ciinienie ata« - &00 i060 nbar 
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a. vxvnAwx 



N 3 prawj povlimy \>j6 w 7 K 0 zi 7 wai 3 e - posa vymian^ be 2 pl^c«iiik 6 v 
tylko przaz wysokokwallfikoirany parsopal pr»y nykoraya'ta- 
niu scbeniat 45 w idaowych 1 spis^w eX^mentSw a^i^ozgnych do in- 
stri^oil Klezb^dna jest znajoao44 ukladda tactmlki 

oyfrowej i budony przyrz^ddw opertycb n& zasadzie przetwa- 
yzania analogono-cyfroirago* Ponad*to kooiacsna Jest znajomod^ 
miicroelektronicsnycb uk^addw eoalonjch» 
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f^EOnxcOMe IkiaAOv ELetaioNiC7H|j 
APA^Atosy PCiHlA?OWB0 , WET!AT«ONi«» 



n 




9 > 







Wy^wtetlacz 




























I 



H 


Ozn* 

scheo. 


k Typ 1 daDd technlozno I 


1 


2 


3 


• 


/ 

/. 


PlYTA BAZOWA ’ 

Obwody scalojie 


1 


OS1 


UCY 740&N 






Tranzyetory 


z 


T1 


BC 157B 


3 


T2 


BC 157B 


4 


T3 


BC 157B 


5 


T4 


BC 157B 






Reaystory 


6 


R1 


RH69y-9M-0,011& 


7 


R2 , 


BH677-900k-0,01* 


8 


E3 


HM67T-90X-O,0i^fc 


9 


B4 


HM67Tf-9k-p,0l* 


10 


R5 


R«67Y-1k-0,014 


11 


E6 


TO/- 0 , 25 -lOk 


12 


S7 ^ 


AT-P-0, 25^1 82k/l05k573»2k:56*2k)4 -,3k/ 

•2% dob« 2 godnie z tab*str» 101* 


13 


E8 


AT-P-0,25-11 ,1k±0,5* 


1% 


R9 


AT-P-0»25-lS2k/l05k;73,2k556.2k; ^ 

4>f3l^-24 dob«zgodnle z tab str# 1u1 


15 


RIO 


AT-P-O, '25-11 ,1k+0,5?6 


■16 


R11 


AT-F-0,25-1l0k/57t6k;39,2kj29,4k;23#7k/ 

-24 dab«Z|$Ddjil^ 2 tab*6tr» 101 


17 


R12 


AT-P-O , 25 -5 , 49k+0, 5* 


18 


B13 


HIr-0, 25-30, 1k 


19 


EU 


WL-0, 25-30, 1k 


20 


E15' 


HMB-0, 25-300-5* 


21 


R16 


EBB-0, 25-680-5* 
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1 


2 


3 


22 


B17 


BIIBtO, 25-680-5* 


23 


B18 


s^BMB-0, 25-680-5* 


tk 


H19 


BMB-0, 25-680-5* 


25 


H 20 


BIIB-0, 25-680-5* 


26 


B21 


RMB-0, 25-680-5* 


27 


R 22 


RMB-O, 25-680-5* 


28 


R23 


BMB-0, 25-680-5* 


29 


• E24 


D34l02-2,5k+5*wg rys. 5 - 30- 3801 


30 


E25 


HMB-0,25-3,9k+5* 


31 


R26 


IIL-0,25-49>91c+5« 






Sendee sat or 7 


32 


C1 


IOCSB-01 I^0t33p*l0flfr-250V doblerany ago— 
dnl 0 2 tab«str. lOi 


33 

' 


G2 


MXSB— 01 1^} 33^-10^-2507 doblerany zgo- 
dnle z tab« 8 tr« 101 


34 


C3 


0, 10^25 Ov doblerany zgo- 
dnie 2 tab« 8 tr« 101 


35 


C4 


MKSB-0l1-0,33p—t 04-2 50V doblerany ago— 
dole 2 tab* 8 tr* 101 


36 


C5 


RCnB-IB-HI 50-a*8p-470p-1 0-63V 


37 


C 6 


KC?B-lS-iri 50-4i4r-47p-l 0-63V 


36 


C7 


KCPo-IB-NI 50-4z4r-47p-1 0-63Y 


39 


C 8 


MKSB-01 8-02-47n-1 0*-l 007 


40 


C9 


KCPos-rB-FI 50-4i4r-47p-1 0-637 


41 


C10 


KCPffl-r3-R1 50-4i4r-47p-1 0-637 


42 


C 11 


BKSK-U1 8-02-47n-1 0*-1 007 


43 


G 12 


MKSE-01 8-02-1 nP-1 0*-1 007 






Po£osta 2 e eleiqenty 


44 


PI 


Prsel^czBtk ISOSTAI wg rys . C-30-51 64 


45 


F2 


Przai^o&nlk ISOSTAT wg rys. C-30-51 61 


46 


G 1 


Gniazdo 80104601 31 121 1 


47 


G 2 


Cnisado 8 O 1 O 46 O 1 31 i2ii 


4B 


G3 


Gnlazdo SOI O 46 OI 31 1211 


49 


G4 


Gniasdo 80l 04601 311211 
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■■' 1 


2 


3 


. 50 


G5 


Oniasdo 801 04501 311 21 1 


» 5-1 


G6 


Gniazdo 80i 04601 31 1 2l1 


52 


G7 


Griiazdo $0104601111211 


53 


TrA 


Traosf^iBp, wyk* wiasne 


54 


TrB 


rranaf • impawyki Mlu&ne 


55 


Trc 


TraQSf •iapairykk 


56 


TrD 


Trans f . inp*»yk* wiasne 


57 


B903 


Wkladka tcpikowa WTA-T-250/800 


58 


E904 


Wkladka topikowa WTA-T-250/J15 



PRZBTWCOTIZ nA?I5CIA WA CZAS 



Obwodv. Bcalone 



1. 


1 0S1 01 


DOT 74S6F 


2 


0S1 02 


UC7 7476F 

1 


3 


051 03 


UCT 7400N 


4 


051 C4 


UCI 74001T 


5; 


05105 


SFC 2709E 


6 


05106 


5PC 271 OC 


7 


0S107 


S?C 2304 


B 


0S1 08 


SPC 2300 


6a 


(^109 


UCT 741211? 






Tranayetory 


9 


T101 


BC 147B • 


10 


T1 02 


BC 157A 


1 1 


T1 03 


BP 245A 


1 2 

1 


T104 


BC 147B 


1 

13 


T105 


BC 157A 


1 4 ! 


Tl 06 


BP 245A 


15 ; 


T107 ! 


BP 245A 


16 


T108 


BC 157A 


17 


T109 


EC 1473 


1 8 


T110 


BC 147B 


19 : 


Tin 


BC 157A 



CEKI 

CBVI 

CS«1 

C2KI 



csyi 

c?zi 

72X1 



:2vi 

C2VI 

fy J 

C 
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1 


2 


'3 1 


20 


Til 2 


B? 245A 






21 


T113 


BPT 91 ■ 




SIBATESS 


22 


T114 


BD 136 




CBMI 


22 


T115 


BP 136 




C5HI 






Plody 






24 


D1 01 


BAY? 95 






25 


D1 02 


B81 8B 




ZSRl 


26 


D103 


BAYP 95 






27 


D104 


B818B 




2SEE 


28 


D1 05 


BATE 95 




• 


29 


D1 06 


BAYP 95 






90 


D107 


BZP 630C BV2 






91 


pi 08 


BZP 620 C3V9 






32 


PI 09 


BAYP 95 






33 


D110 


BAYP 95 






34 


Dill 


BYP 401 /1 00 






35 


D112 


BYP 401/100 






' 




Beays-torv 






36 


E1W 


RMB-0,25-2k-5* 






37 


B102 


RMB-0,25-l0k-5* 






38 


R10> 


RMB-0,25-1 Ok-5« 






39 


El 04 


RMB-d,25-lOk-5* 






40 


H105 


RMB-r0,25-100k-5* 






41 


E1D6 


KMB-0,25-1k-5* 






Ch2 


E107 


RJE-0,25-100k-5* 






43 


Hioe 


EHB-0,25-100k-5« 






44 


H109 


AT-P-0, 25-6 04-216 






45 


fl1l0 


EMB-0,25-1 k-51t 






46 


E111 


RMB-0,25-1 0k-5« 






47 


H112 


RMB-0,25-1 OOk-516 






48 


B113 


RMB-0,25-10k-5« ^ 






49 


B114 


AT-P-0, 25-604-216 


- 




1 50 


E115 


HMB-0,25-I00k-516 


. 





J 



60 



R116 

H117 

B118 

R120 
B121 
R122 
R123 
R12Z^ 
HI 25 
R126 
R127 

R1 28 
R129 
B130 
R1 31 
B1 32 
R133 
B1 34- 
El 35 
B1 35 
R137 
R138 
B139 
B1A0 
H14l 
El 42 
B1 43 
B1 44 
E145 



BMB-0,25-1k-5* 

RMB-0,25-10k-5^ 

HMB-0,25-100k-5« 

aiP8-0,25-<t0VL-54 

RHB-0,25-1k-5« 

RMB-0,25-1 Ok-5* 

RMB-0,23-l0k-5* 

CT32-2,2k-20*-1B TELPOD 

CT32-2,2k-20^t-1lf TSLPOl 

lT-H-0,25-110k-2« 

RMB-0,25-t00k-5* 

S(L-0,25-2,43k; 4,1 2k;5,76k;7,68k }1 1 k ; 
12,7k;14,3k-2« 

MI.T-0,25-2,21!-5» 

lllT-0,25-2,2M-5» 

RMB-0,25-33k-5« 

BMB-0,25-1,5k-5« 

RKB-0,25-1 OOk-5» 

RMB-0, 25-300-5* 

BKB-0, 25-51^-5* 

RMB-0,25-51-5* 

RMB-Ot 25-51-514 

CT32-22k-20*-1W TELPOD 

RBB-0,25-l00k-5» 

BMB-0,25-1 00-5« 

BIOrM}, 5-2-5* ^ 

AT-£-0*25-2,4k-1ft 

AT-B-0,25-9,31k-i* 

AT-B-0 ,25-1 3, 3k-1 4 
Rim-p,5-1 ,0-5* 
fiMB-0, 25-330-5* 



^ondensatory 



I 



ei 



C101 

C102 

c^o:) 
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BM3-0,25-14,7k-2« 


9604 


RlB-0, 25-51 -5* 


B605 


RMa-0,25-4,S7k-2« 


R606 


BHG-0t25-4,67k-2^ 


B607 


10.-0 » 25-6, 49k 


B608 


ML-0, 25-24, 9k 


B609 


10^,25-6, 49k 


B610 


IH«-0,25<-6,49k 


B611 


CB15*2-22k-20t-1W 


B612 


EMG-0t25-1 9,6k-2« 


H613 


RMG-0»25-1 9,6k-2» 



22 

23 

24 

25 



C6CH 

0602 

0603 

0604 



goDdepsatwy 

02/f*II-IBC-1 ODOpPAOr 
02/T-II-KC-1 000^7/407 
O2A-II-lEC-A70uP/25V 
MKSE-01 8-02-0, 22jiT-20*-1 COV 
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1 


2 


3 


26 


C605 


1 9611-3, 3P-15V 




27 


C606 


KCF-TB-N750-6-l0pP-1 Q%~Z^7 




28 


C607 


KCP-IB-K47-6-3P7-1 (W-25V 




29 


C608 


MKSB-01 0-O2-0 ,1 pP-20#-1 OOv 




30 


C609 


BKSB-OI 8-02-0, ljip-2056-1 OOV 




31 


C610 


KSP-022-450DOOp-Zfr-637 




32 


C6l0a 


IC3P-022-20000-2*-63V 








PLTTKA CZ?SC1 CTPROtTBJ 




1 




Otowodv scalene 




1 


0S701 


UCT 7400H 


CEHI 


2 


0S702 


OCT 7473S 


CEMI 


3 


0S703 


OCT 74735 


CEUI 


4 


0S704 


OCT 74765 


CBMl 


5 


0S705 


UCT 741 OH 


CEHl 


6 


03706 


TCI 741 21 K 


CEHI 


7 


0S707 


OCT 74005 


CBMI 


8 


0S708 


OCT 74005 


C2HI 


9 


0S709 


OCT 74205 


CBHl 


10 


QS710 


' OCT 74905 


CEHI 


11 


0S711 


OCT 74905 


CEMI 


12 


0S712 


UCT 74905 


CBMI 


13 


0S7'13 


OCT 74905 


CBMI 


14 


03714 


OCT 74755 


CEVI 


15 


05715 


' UCY 7475H 


CBMI 


16 


0571 6 


OCT 74755 


CEMI 


17 


03717 


OCT 74755 


CBMI 


18 


0S718 


OCT 74755 . 


CEMI 


1 9 


OS719 


S?C 4141E 




20 


0S720 


OCT 74005 


CBMI 






Trancystoiry 




21 


T701 


BC 147B 




22 


T702 


BC 147B 
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23 


T703 


24 


T704 


25 


T705 


25 


E701 


26 


D702 


27 


D703 


26 


E70i 


29 


B702 


30 


E703 


31 


B704 


32 


B705 


33 


H706 


34 


R707 


35 


R708 


36 


H709 


37 


R710 


38 


B?11 


39 


H7*2 


40 


R713 


41 


I B714 


42 


H715 


43 


H716 


44 


H717 


45 


B7ie 


46 


B719 


47 


B720 


46 


E72-1 


49 


B722 


50 


■smy 



BC 1i»7B 
V BC 147B 
BC 147B 

Biody 

BAYP 95 
BZP 6M C6V2 
BAYP 95 



Rezystory 

RMB-0,25-1 Qk-5« 
RMB-0,25-1 
PM 9 - 0 , 25 - 3 Ok^J* 
RMB-0,25-3,5k-51l 
RlfD-Op25-5*1k-55t 
R«B-0,25Op9X-5^^ 
RMB-0*25-6,2X-5^ 
H«B-0,25-6,2k-5< 
RMB-0,25-3Jk-5^ 
RMB-0,25-33X-5« 
BKB-0,25-1 ,3M-5« 
RWB-0, 25-330-5^ 
BHB-0.25-120-5» 
R«B-0,25-680-5« 
RMB-Op25-240-5* 
25-5, Ik-54 
BB£B-0,25-6,2k-54 
RMB-0,25-3.9k-54 
RMB-0,25-3.9k-54 
Ra£B-0,25-3,9k-54 
BMB-0,25-6,2k-54 
RMB-0,25-1 Ok-54 
BJ©- 0 , 25 - 1 Jc -'54 




95 




51 

52 



E724 

R725 



R?«B-0,25-3»9k-5* 
EMB-0, 25“1 Ok-5* 






53 

5i 

55 

56 

57 

58 

59 

60 
61 
62 
63 



6U 



1 

2 

3 

4 



5 

6 



Rondensatorj 

C701 KCPB-IB-R1 50-1 0x1 Or-2 , 2n-1 0-6 3 V 

C702 MKSB-018-02-0,lp-i007-204 

C703 KCPni“IB-B150-10i10r-2,2a-lO-63V 

0704 KCPm-IBrRI 50-1 0x1 Or -1 n-1 0-63V 

C7P5 ZCPm-IB-K150-4x4r-47-l0-63V 

0706 EOftn-IB-KI 50-4x4r-47-1 0-637 ' 

0707 196D-3,3mP-15V 

C708 eCPiD-IB-liri ?0-4x4r-68p-1 0-63V 

C709 KCRii-IB-Rl90-8x8r-270-1 0-637 

C710 XCyo-IB-RI 50-1 0x1 Or- 1 U-1 0-637 

0711 JK?P»-lB-sri90-4x4r-4 7-1 0-637 

Pozoatale 

RK-701 I 7WABC 1011 1MH2 

Fodstawka do kwarcu 





TTYS17TB?LAC2 






Obwody s^^lcne 




OS801 


SPC A141E 


SBSCOS^ 


0S802 


SPC 


SBSCOSBM 


0S803 


SFC 4U1E 


SE5C0SEH 


OS 804 


S?C 4141E 


SBSCOSEH 




Tratt^ystory 




T80l 


BP 497 


CBMI 


T802 


BP 497 


CBMI 



7 


r8o;i 


BP k^7 


cm 


8 


T804 


BF 457 


CBMI 










9 


L601 


Z 567 If 


HPT 


10 


1802 


^ 2 566 H 


HPT 




1803 


2 566 U 


RPT 


1 2 


1/804 


2 566 N 


RW 


O 


1805 


2 566 V 


RW 


14 


1806 


2 566 V 


HPT 


15 


180? 


LIS-220-WT66/I-1 3-ZDPIE 




16 


1808 


LIS“220-ffT68A-1 7-ZIlPIB 




17 


1809 


irS~220-ffT68/l-1 3-ZUFlP 




t8 


1810 


lTS-*220-rP68/l-l 3-ZlpiE 









BeaTstOTT 


19 


B801 


EMB-Op25*5,1k-5« 


20 


B802 


BlflB-0,25-5,1k-5< 


21 I 


K803 


RMB-0,5-1,5k-5^fc 


22 


B6Q4 


RMB-0»25-5p1k-5» 


23 


BS05 


HHB^0p25-*5,1^-5< 


24 


B807 


BMB-^0»5H5k-5« 


25 


B808 ' j 


MLT^Op23-180k-51( 


26 


B809 


BMB*0,5-15k-5# 


27 


B810 


RaO-0*5-15k-516 * 


28 


B811 


RIIB-0i5H5k-5* 


29 


B812 


RMB-0,5*15k*5^ 






Xond^nsatorr 


30 j 


C801 I 


MZ5 B-01 802-0 , 1 0^1 007 
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1 


2 


3 


31 




PozOsta^e . 

FQd0tank£k laa^pofra 621G0021 6 szt* 


32 




Podstawto przecinaka g azt* 




« 


2ASILACZ C fflSAZ OTLAD SlECIOffY 
Obwody scalone 


1 


OS901 


SPC 2309R 


2 I 1901 


Tranzystory 
BC 1A7B 


3 


D901 


Dlody 

BTP 401-100 


4 


D902 


BYP 401--100 


5 


D903 


BTfP 401-100 


& 


D904 


BYP tOI-100 


7 


D905 


BTP 401-600 


8 


R901 


Bezy&tory 

RMB-0,25-200k-5« 


9 


R902 


»i.T'0,25-200k-/5*/ 


10 


R903 


RKB-0,25~5,1k-5* 


1 1 


R904 


RMB-0,25-3,3k-5* 


12 


C901 


Kond4Rsator7 
' 02/T-ir-47)i-350V-664 


13 


C902 


61 /I^II-3300ji-257/-1 O^-I 00/-664 


i U 


C903 


iaSB-01 8-02-0, 22 ;i-1 0*-1 OOV 


1 5 


C904 


19611-3, 3JI-157 


16 


C905 


IIKSB-01 8-02-0, 1^-1 CH4-1 OOV 
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Fozosta }(2 


17 


G901 


Gniaado B 81 O 5 OO 5211 001 


18 


G902 


Opi^aurka beapldcanika 


19 


B901 


' ffH^adka toplHoira ?TTA-T-250/H0 b:^V 


20 


Tr90i 


TrafQ siectowy - rys. 0 - 91 - 1 4 9i 


21 


?k901 


Praeka^ni}: Ka-i*-0i -?-l 2V 


22 






23 


P902 


L^canik .nirlaturowy 89.54S-9 PAJcEI 


2* 


B902 


Wktadka topikowa 7fTA-T-‘250/1 60 


25 


B905 


Wkiadka topXkova 7?TA-T-250/i ,6 
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PiytkB prxewomika U/T 


























06 



P4ytka priccwomika AC^DC /Dwkwr, fUir/ 
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Top nen 
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♦S 1 ^ 



vTtsnsrw^swiB 
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UKtodpamiod 
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nrrk 

40 

mm 




‘ETOWTSTCr 

40 iQ 200 ak* 9 l 30 40 AQ 

^4 
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pgiracaraiaifoi 
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Orwerta' 
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Q-K 
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Oeek 
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MKQ 20 tA ^Aojcu diSpbi^ 
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f^idok ^ 
Qoltorn view 
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